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Introducao B |

O carregador solar de bateria do aparelho auditivo
Solar Ear foi projetado para carregar aparelhos
auditivos e baterias recarregiveis de aparelhos
auditivos de modelos #13, #312 ou #675 Ni-Mh, ou
bateriasrecarregaveis equivalentes de Ni-Mh.

As baterias zinco-ar ge aparelhos auditivos nao
podem ser recarregadas. O Carregador Solar pode
ser utilizado para recarregar um aparelho auditivo ou
duas baterias recarregaveis. Baterias de reserva
devem ser carregadas por 20 horas antes do primeiro
uso. Se o compartimento de bateria estiver aberto
e/ou se as baterias internas forem violadas, a garantia
serd consideradanula e invalida.

E recomenddvel que as baterias internas
recarregaveis AA sejam carregadas durante o dia.
Aparelhos auditivos e baterias recarregiveis para
aparelhos auditivos devem ser recarregagos durante
anoite.

Uso o
2 Baterias Internas AA Aparelho auditivo Baterias recarregiveis
Naio aparentes ara aparelho auditivo
(Carregar durante 20 horas O lado plano indica +)

antes do primeiro uso)

(=) (=
BATERIA
Al =
N



Localizagao |

A - Painel Solar

B - LED de sinalizagao

C - Entrada do aparelho auditivo
D - Entrada para bateria

E - Botdes para retirar a bateria

F - Entrada de carregador elétrico
G - 2 Baterias internas AA Ni-Mh

Cuidados com o seu carregadorsolar

A Nao introduza as baterias com a polaridade invertida.
Verifique o sinal (+,-) no carregador antes de
introduzir as baterias. Se a bateria for introduzida
com polaridade invertida, podera causar danos ao
carregador. O LED acenderd na cor vermelha caso

isso acontega. O lado + (positivo) fica no lado plano
dabateria.

o ompP

A Nao introduza o aparelho auditivo com a
polaridadeinvertida.
Se o aparelho auditivo for introduzido com polaridade
invertida, podera causar danos ao carregador. O LED
acenderd na cor vermelha caso isso acontega. Somente
os modelos de aparelho auditivo da Solar Ear devem
ser usados com este carregador.



Digital

Analégico

Se niao houver contato, retire a
bateria do aparelho auditivo e
carrelg;ue—a na entrada para bate-
rias. Para todos os outros apare-
lhos auditivos que utilizam
baterias recarregaveis de Ni-Mh
modelos #13, #312 ou #675 use
aentrada parabateria, para carrega-la.

A Nao tente recarregar baterias X
que nao sejam as
especificadas.

O fabricante nao se respon-
sabiliza no caso de serem uti-
lizadas baterias incorretas com
este carregador.

A Ape;lnas as baterias recar:'legéveis a seguir podem ser
usadas com este carregador.
Somente baterias recarregiveis v
dos modelos #13, #312, #675 ou L——
equivalente podem ser utilizadas com o aparelho
auditivo. Baterias zinco-ar, de mercurio, de
Niquel-Cadmio ou outras baterias tipo botao

causarao danos ao carregador e nao devem ser
usadas, caso contrario a garantia ficard invalida.
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A Utilizar somente baterias
com os codigos descrit;)s ( @
#13,#312,#675Ni-Mh) ou
baterias recarregaveis Ni- %
Mh de tamanho equi- L ———
valente para o aparelho v
auditivo.

A Nio desmonte o
carregador.
Este carregador nao tem pe-
gasreparaveis.

A Observe as instrugoes de
limpeza. Nao limpe com
solventes tais como benzina,
thiner, aguarrds, alcool etc.
Use um pano macio e seco

paralimpar.

A Naomergulharem dgua.
Este produto contém com-
ponentes eletronicos que se
danificam caso expostos a

dgua ouumidade elevada. w
S Ny




A Nao exporaofogo.
Este produto contém
componentes elétricos que
podem explodir se expostos a
chama oua calorintenso.

X

A Coloque sob luz solar direta para recarregar.

Recomenda-se que os apare-
lhos auditivos e as baterias
dos aparelhos auditivos sejam
carregadas durante a noite a
partir de baterias internas e
que as baterias recarregaveis
internas AA sejam carregadas
durante o dia.

A Para recarregar com luz
doméstica, coloque o
aparelho a 30 cm dalampada.

A Para recarregar com
conexao elétrica use
somente os carregadores de
celular com certificagao
ANSI, CE, CSA aprovados
pelo governo.




8 A Durante o carregamento
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o LED seacendera.
Ao inserir o aparelho
auditivo e/ou as baterias
recarregdveis acenderd o
LED na cor verde durante o
recarregamento. Quando o
LED verde apagar, significa
ue a carga das baterias estd completa. Caso o
ED acenda na cor vermelha, significa que foi
inserido com a polaridade invertida ou nao esta
totalmente carregado.

A Mantenha fora do alcance de criancas
pequenas. Se as baterias forem engolidas
procureum médicoimediatamente.

r'\l ~ A .

Utilizagao do seu Carregador Solar N |
Como inserir as baterias |

Etapa 1- Introduzaasbaterias com o sinal
(+,-) como mostrado. (Vide fig. 1)

0 lado

plano

da bateria

€ sempre 0
| positivo

(+)




Como inserir o aparelho auditivo 1 &

Etapa2 - Introduza o aparelho auditivo como
mostrado, certifique-se de que o sinal
(+,-) estd como na Fig. 1.

Como remover as baterias . |
Etapa3 - Pressione o botao para ejetaras

baterias para fora da entrada, e consultar
a (Etapa 1) quanto a remogio.




Garantia NN

Carregador Solar Ear

Garantia Limitada - 02 anos

O fabricante garante que este produto esta livre, sob
circunstincias e manutenc¢ao normais, de defeitos de
materiais e de fabricagio. Em caso deste produto
apresentar defeito dentro do periodo da garantia, o
fabricante, se for necessario, reparara ou substituird o
produto conforme abaixo especificado:

A garantianao seraaplicavel a:

.

C.

e.

quaisquer defeitos causados ou reparos
requeridos em resultado de operagio abusiva,
negligéncia, acidente, manipulagao imprépria ou
uso em desacordo comas instrucgoes de uso.
qualquer carregador Solar Ear violado,
modificado, ajustado ou reparado por pessoas
nao autorizadas que nao seja pelo fabricante ou
distribuidorautorizado.

danos causados ou reparos resultantes do uso
com componentes nio especificados ou
aprovados pelos fabricantes.

qualquer produto recebido sem o numero de
série correto.

defeitos causados pelo vazamento da bateria.
s.
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ESTE CARTAO DEVE ACOMPANHAR SEU
APARELHO PARA QUE VOCE POSSA
OBTER SERVICO DE GARANTIA
Caso o Carregador Solar pare de funcionar durante
o periodo da garantia, o servigo de garantia pode ser
obtido mediante o envio do carregador ao fabricante
ou ao distribuidor autorizado. Todos os gastos de
transporte e de seguro incorridos correrao por conta

doremetente.

Nome:

Endereco:

Cidade, Estado, Pais:
Codigo Postal:
e-mail ou Telefone:
Recibo de Compra Fiscal:

Para obter assisténcia técnica entre em contato:

Solar Ear/Instituto CEFAC

Rua Aimberé, 436 - Perdizes

Cep 05018-010 - Sao Paulo - SP

Inddstria Brasileira

www.solarear.com.br - info@solarear.com.br
Fabricado e montado por jovens adultos que sao surdos.
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Introduccién |

El cargador solar de bateria para aparato auditivo
Solar Ear ha sido desarrollado para cargar aparatos
auditivos y baterias recargables de aparato auditivo
(#13, #312 o #675 Ni-Mh o baterias Ni-Mh
recargables equivalentes).

Las baterias de zinc-aire para aparato auditivo no
se pueden recargar. El cargador solar puede
recargar un aparato auditivo y/o dos baterias
recargables. Las baterfas de reserva deben ser
cargadas durante 20 horas antes del primer uso. Si
el compartimiento de bateria estd abierto o las
baterias internas estin dafadas, la garantia serd
considerada nula.

Se recomienda que las baterias AA recargables
sean cargadas durante el dia. Los aparatos
auditivos y baterias recargables para el aparato
auditivo deben ser recargados durante el periodo
nocturno.

Uso |

2 Baterias AA Internas Aparato Auditivo Baterias

No expuestas Recargables para
(Cargar durante 20 horas Aparato Auditivo

antes del primer uso) (El lado plano indica +)
e /(’Q ==
Al =
11



Localizacién |

- Panel Solar

- LED de senalizacion

- Entrada para aparato auditivo
- Entradas para bateria

- Botones para retirar las baterds
- Entrada de cargador eléctrico
- 2 Baterias internas AA Ni-Mh

Cuidados con el Cargador Solar |

A No colocar las baterias con la polaridad invertida.
Verificar las senales + y - en el cargador antes de
colocar las baterias. En caso de colocar las pilas
con la polaridad invertida, podria ocurrir un
cortocircuito, causando danos al cargador.
Ellado plano delabaterfa es el + (positivo).

o ompP

(l-N l-Noll--N2

A No colocar el aparato auditivo con la
polaridad invertida.
En caso de colocar el aparato auditivo con
polaridad invertida (el LED rojo se encenderd),
podria dana al cargador. Este cargador
solamente se puede utilizar con los modelos de
aparatos auditivos de Solar Ear.

12



Analégico

Si no hay contacto, retirar la
bateria del aparato auditivo y

cargarlo en la entrada de bateria.

Para otros aparatos auditivos que —
utilizan baterfas Ni-Mh #13, |  # 7
#312 o #675 recargables, utilizar

la entrada de bateria para
cargarlas.

A No recargue otros tipos de X
baterias, solo las especificadas.
El fabricante no se responsabiliza
en el caso de que se utilicen
baterias incorrectas en este
cargador.

A Las baterias recargables a continuacion se
pueden utilizar en este cargador.
Solamente se pueden utilizar bate-
rias recargablers) #13,#3120#6750 .,
equivalentes para aparato auditivo.
Las baterias de zinc-aire, de mercu- v
rio, NiCdu otras baterias del ti

o
botén, causardn danos al cargagor y no se debe
utilizarlas, de lo contrario la garantia serd anulada.

13




AUtilizar solamente
baterias con los cdédigos
descritos o baterias
recargables de tamaiio
equivalente para aparato
auditivo.

A No abrir el cargador.
. Este cargador no contiene
partesreparables.

A Consultar las instrucciones
de limpieza.

No limpiar con diluyentes
como bencina, thinner,
aguarrds, alcohol etc. Usar
un pafo suave y seco para
limpiar.

A No sumergir en agua.

Este producto contiene
componentes electrénicos
ue presentardn mal
uncionamiento si son
expuestos al agua o humedad
elevada.

14




A No exponer al fuego.
Este producto contiene
componentes eléctricos que
podrin explotar si son
expuestos al fuego o a
temperaturas elevadas.

X

A Colocar bajo luz solar directamente para recargar.
Se recomienda que los apara- > ~m—
tos auditivos y sus baterfas ATEIEL
sean cargados durante el %

eriodo nocturno, mediante
aterias internas y que las ba-

terfas AA recargables internas
sean cargadas durante el dia.

A Durante la carga, la luz
LED quedara encendida.
Para recargar con luz
domestica el aparato debe
estara 30cm de unaldmpada.

A Para recargar con conexién
eléctrica, use solamente el
cargador de celular con
certificaciones ANSI, CE,
CSA aprobados por el
gobierno.

15



A Durante la carga, laluz
del LED estara encendida.

Alinsertar el aparato auditivo

/o baterias recargables la
uz LED verde se enciende
mientras recarga. Cuando el
LED verde se apaga, significa

ue la carga de la bateria estd

ena. Si el LED rojo se enciende, significa que se
ha sido insertado con la polaridad invertida o no
estd competamente cargada.

A Mantener fuera del alcance de los niios. Si se
ingieren las baterias, buscar un médico de
inmediato.

Utilizacién del CargadorSolar

Como colocar las baterias N |

Paso 1- Colocarlasbaterias con (+,—2‘como
semuestraenlafigura. (Verfig. 1)

| Ellado
plano
dela
bateria

es siempre

(+)

=

—




Como colocar el aparato audi

Paso 2 - Colocarel aparato auditivo como se
muestra en [a figura. Verificarsi (+,-)
estd como mostrado enla Fig. 1.

Paso 3 - Presionarel botén pararemoverlas
baterias de laentrada, consultar
(Etapa 1) pararemover.




Garantia - e
Cargador Solar Ear

Garantia Limitada - 02 anos
El fabricante garantiza que este producto esté libre de
defectos de material y fabricacién, bajo uso y
mantenimiento normales. En el caso de que este
producto presente defectos dentro del periodo de
garantia, el fabricante, segiin lo entienda
conveniente, arreglara o reemplazard el producto
seguin las especificaciones abajo:

La garantiano seraaplicadaenlos casos de:

a. Cualquier defecto causado o reparaciones
resultantes de uso abusivo, negligencia,
accidente, uso en desacuerdo con las
instrucciones.

b. Cualquier dano, alteracion, ajuste o reparo por
personas no autorizadas por el fabricante o
distribuidor autorizado.

¢. Danos causados o reparaciones resultantes de uso
con componentes no especificados o aprobados
porlos fabricantes.

d. Cualquier producto recebido sin un nimero de
serie correcto.

e. Defectos causados porel escape de bateria.
18
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ESTA TARJETA TIENE QUE ACOMPANAR
EL PRODUCTO PARA SOLICITAR
ATENCION EN GARANTIA
En caso de que el Cargador Solar deje de funcionar
dentro del periodo de garantia, la atencién en
garantia puede obtenerse mediante el envio del
cargador directamente al fabricante o distribuidor
autorizado. Todos los gastos de envid y seguro

correrdn por cuenta del remitente.

Nombre:

Direccion:

Ciudad, Estado, Pais:
Codigo Postal:
e-mail ou Teléfono:
Recibo de Compra Fiscal:

Informaciones para contacto:

Solar Ear/Instituto CEFAC

Rua Aimberé, 436 - Perdizes

Cep 05018-010 - Sao Paulo - SP

La Industria Brasilena

www.solarear.com.br - info@solarear.com.br
Fabricado e montado por adultos jovenes que son sordos.

19
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Introduccion B

The Solar Ear battery charger is designed to
charge Solar Ear rechargeable hearing aids and
rechargeable Ni-Mh hearing aids batteries #13,
#312and #675 aswell as Ni-Mh AA batteries.
Standard zinc air hearing aid batteries can not be
recharged. The Solar Charger can be used to
recharge a hearing aid or two rechargeable
batteries. Back-up batteries must be charged. If
solar charger is opened and terminal components
tampered with the warranty will be null and void.
It is recommended that the internal AA
rechargeable batteries are charged in the day.
Hearing aids and rechargeable batteries should
berecharged at night.

Use T
2 Internal AA Batteries Hearing Aid Rechargeable
Not visible Hearing Aid
(Charge for 20 hours Batteries
before first use) (Flat side shows +)
= = o

21
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1

- Solar Panel

- Signalling LED

- Hearing Aid Recess

- Battery Recesses

- Battery Eject Buttons

- Input Electrical Charger

- 2 Internal AA Ni-Mh batteries

amMmoOwe»

Caring for your Solar Charger Bl |
A Do not insert batteries with the incorret polarity.
Check the (+,-) on the charger when inserting
the batteries. If the battery is inserted the wrong
way around it may damage the charger. The LED
willlight up red if it happens.
The f%at side of the batteryis the + (positive) side.

A Do not insert hearing aid with the incorret polarity.
If the hearing aid is inserted the wrong way
around it may damage charger with reversed
polarity can cause damaﬁe to the charger. The
LED will light up red if it happen. Only Solar Ear
hearing aids and Ni-Mh hearing aid or AA
rechargeable batteries to be used with this
charger.

22
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