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Introducao B |

O carregador solar de bateria do aparelho auditivo
Solar Ear foi projetado para carregar aparelhos
auditivos e baterias recarregiveis de aparelhos
auditivos de modelos #13, #312 ou #675 Ni-Mh, ou
bateriasrecarregaveis equivalentes de Ni-Mh.

As baterias zinco-ar ge aparelhos auditivos nao
podem ser recarregadas. O Carregador Solar pode
ser utilizado para recarregar um aparelho auditivo ou
duas baterias recarregaveis. Baterias de reserva
devem ser carregadas por 20 horas antes do primeiro
uso. Se o compartimento de bateria estiver aberto
e/ou se as baterias internas forem violadas, a garantia
serd consideradanula e invalida.

E recomenddvel que as baterias internas
recarregaveis AA sejam carregadas durante o dia.
Aparelhos auditivos e baterias recarregiveis para
aparelhos auditivos devem ser recarregagos durante
anoite.

Uso o
2 Baterias Internas AA Aparelho auditivo Baterias recarregiveis
Naio aparentes ara aparelho auditivo
(Carregar durante 20 horas O lado plano indica +)

antes do primeiro uso)
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Localizagao |

A - Painel Solar

B - LED de sinalizagao

C - Entrada do aparelho auditivo
D - Entrada para bateria

E - Botdes para retirar a bateria

F - Entrada de carregador elétrico
G - 2 Baterias internas AA Ni-Mh

Cuidados com o seu carregadorsolar

A Nao introduza as baterias com a polaridade invertida.
Verifique o sinal (+,-) no carregador antes de
introduzir as baterias. Se a bateria for introduzida
com polaridade invertida, podera causar danos ao
carregador. O LED acenderd na cor vermelha caso

isso acontega. O lado + (positivo) fica no lado plano
dabateria.
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A Nao introduza o aparelho auditivo com a
polaridadeinvertida.
Se o aparelho auditivo for introduzido com polaridade
invertida, podera causar danos ao carregador. O LED
acenderd na cor vermelha caso isso acontega. Somente
os modelos de aparelho auditivo da Solar Ear devem
ser usados com este carregador.



Digital

Analégico

Se niao houver contato, retire a
bateria do aparelho auditivo e
carrelg;ue—a na entrada para bate-
rias. Para todos os outros apare-
lhos auditivos que utilizam
baterias recarregaveis de Ni-Mh
modelos #13, #312 ou #675 use
aentrada parabateria, para carrega-la.

A Nao tente recarregar baterias X
que nao sejam as
especificadas.

O fabricante nao se respon-
sabiliza no caso de serem uti-
lizadas baterias incorretas com
este carregador.

A Ape;lnas as baterias recar:'legéveis a seguir podem ser
usadas com este carregador.
Somente baterias recarregiveis v
dos modelos #13, #312, #675 ou L——
equivalente podem ser utilizadas com o aparelho
auditivo. Baterias zinco-ar, de mercurio, de
Niquel-Cadmio ou outras baterias tipo botao

causarao danos ao carregador e nao devem ser
usadas, caso contrario a garantia ficard invalida.
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A Utilizar somente baterias
com os codigos descrit;)s ( @
#13,#312,#675Ni-Mh) ou
baterias recarregaveis Ni- %
Mh de tamanho equi- L ———
valente para o aparelho v
auditivo.

A Nio desmonte o
carregador.
Este carregador nao tem pe-
gasreparaveis.

A Observe as instrugoes de
limpeza. Nao limpe com
solventes tais como benzina,
thiner, aguarrds, alcool etc.
Use um pano macio e seco

paralimpar.

A Naomergulharem dgua.
Este produto contém com-
ponentes eletronicos que se
danificam caso expostos a

dgua ouumidade elevada. w
S Ny
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